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El análisis de muestras en diferentes equipos puede conlle-

var una variación entre los resultados; en el artículo “Varia-

bilidad de la hemoglobina y hematocrito determinados 

en equipo de gases sanguíneos”, sus autores hablan de la 

variabilidad de hemoglobina y hematocrito entre un analiza-

dor automatizado de hematología y un analizador de gases 

arteriales. Se solicita información sobre algunos aspectos 

considerados relevantes para mejorar la comprensión de las 

conclusiones. 
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The analysis of samples on different equipment may lead 

to variation between results; in the article “Variability of 

hemoglobin and hematocrit determined in blood gas equip-

ment”, the authors talk about the variability of hemoglobin 

and hematocrit between an automated hematology analy-

zer and an arterial blood gas analyzer. Information is reques-

ted on some aspects considered relevant to improve the 

understanding of the conclusions. 
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Estimados autores: 

Hemos leído su artículo “Variabilidad de la hemog-
lobina y hematocrito determinados en equipo de gases 
sanguíneos”, el cual tiene como objetivo conocer la 
variabilidad de la hemoglobina y el hematocrito de 
muestras sanguíneas arteriales procesadas en equipo 
de gases sanguíneos. Ustedes concluyen que la dife-
rencia media y el sesgo de la hemoglobina fue cercana 
a 0; la del hematocrito fue mayor. La hemoglobina de 
muestras arteriales procesadas en equipos de gases 
sanguíneos es útil para tomar decisiones clínicas.1 
Lo consideramos un estudio importante; sin embargo, 
tenemos las siguientes observaciones:

El equipo Sismex XT-1800i obtiene el hematocrito 
como resultado directo de la altura de pulsos acumula-

dos de los conteos de todos los eritrocitos. Para esto se 
basa en el principio de que el nivel de los pulsos (cam-
bio de voltaje) producido por las células que pasan a 
través de la apertura es proporcional al volumen celular 
y no un producto del volumen corpuscular medio multi-
plicado por el conteo eritrocitario.2 

En segundo lugar, para poder llevar sus resultados 
a poblaciones similares, sería necesario que nos pre-
sentaran las características basales de la población 
que ustedes estudiaron, junto con los resultados de las 
pruebas de normalidad, así como los resultados de la 
prueba t de Student (diferencia de medias/error están-
dar de la varianza) y no solo la diferencia de medias.3 

Tercero, de acuerdo con el tipo de muestra y obje-
tivo, parece que lo que realizaron fue una prueba de 
concordancia entre los equipos; en sus resultados 
hablan de que al comparar el HTO de la muestra arte-
rial frente a la venosa, el CCI (coeficiente de correla-
ción intraclase) disminuyó y que hubo mayor deterioro 
cuando las comparaciones de muestras sanguíneas y 
equipos se cruzaron; esto pudo deberse a que en el 
analizador de gases se utiliza el método de conduc-
tividad para la determinación del hematocrito y los 
cambios en los niveles de sodio, concentración de 
proteínas, uso de expansores de plasma o de anticoa-
gulantes pueden interferir en los resultados, por lo que 
nos gustaría saber si consideraron estos valores como 
posibles variables confusoras en su estudio.4 

Consideramos que, si bien una diferencia en el 
hematocrito de 5.7 puede ser estadísticamente signi-
ficativa, no se considera con relevancia clínica, sobre 
todo en situaciones de emergencia. Recordemos que 
la gasometría arterial se ha convertido en una herra-
mienta útil para determinar la condición metabólica y 
hemodinámica de la paciente como un instrumento indi-
vidual o en conjunto con otras técnicas.5 Gracias por la 
atención.
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